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2 N Typ/aquivalente Proelektron Bezeichnung 
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2 N 708/ BSX 88 
2 N 918/ BFX 73 
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2 N 1613 / BFX 69 
2 N 1893/ BFW 33 
2 N 2219/ BFX 97 



2 N 2222 / BFX 95 
2 N 2368 / BSX 92 
2 N 2369/ BSX 93 
2 N 2484 / BFX 93 A 
2 N 3964 / BFW 22 



Sollten die Werte bestimmter Bauelemente in den Strom la ufplanen 
und Scha Itteil listen differieren, so sind stets die Angaben in den 
Schalttei I listen als verbindlich anzusehen. 

If the values of individual components listed in the circuit diagrams 
and component lists should differ from another, those values given 
in the component lists are valid. 
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= $tromlaufplan 14 (Circuit diagram 14) 
675-Mj = Lei terp latte M (Circuit board M) 



= Anmerkungen (Notes) 

= Englische Ubersetzung 
(English translation) 



Farbkennzeich 


nung (Colour 


coding) 


bl 


blau 


blue 


blank 


blank 


bare wire 


br 


braun 


brown 


fl 


farblos 


transparent 


ge 
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gr 


grau 


grey 
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rt 
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sw 


schwarz 


black 
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grrt 
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geschirmte Leitung 


Screened lead 


blanker Draht 




Bare wire 


Belastbarkeit der Widerstande oder 


GroBenbezeichnung nach DIN 44 050 ff 


Resistor ratings or size corresponding 
to German Standard DIN 44050 ff 


Alle angegebenen Spannungen sind mit einem 


Instrument 100 kQ/V gegen 0 V gemessen 



All voltage ratings measured with respect 
to 0 V with 100 k£}/V meter 

Relais in Ruhestellung dargestellt 
Relays shown in rest position 
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Netzfiltsr NNT-VBN 699 Q 



Trofoeinh.it NNT-?/BN 699 (J) 
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_ PSE-U/BN 660 (dBm) 
i 18-V-Regl.r NNT-yBN 699 @ PSE-U/BN 660 /) (dl) 
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Ti 
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1 Line 

2 AC line filter 

3 Transformer unit 

4 . . . stabilizer 

5 V CO nst. 

1 Rftseou 

2 Filtre rftseou 

3 Ensemble transformateur 

4 Regulation ± 18 V 

5 V const. 



!) !1C V 1?7 V IC.8 0 
220 if 235 V I C.t 0 



Pegeisender 10 kHz bis 100 MHz 
Level Generator 10 kHz to 100 MHz 
G6n6rateur de niveau 10 kHz £ 100 MHz 



PSS-14/BN 833 
PSS-14/BN 833 
PSS-14/BN 833 




> rut frotoeiniwif 
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1 Line 

2 to transformer unit 

3 fastened to chassis 

4 Protective class I: solder a-b bridge 
Protective class I/ll: without bridge, a-b 

5 Seen from soldered side 



1 Roseau 

2 Vers ensemble transformateur 

3 x) Suivant i'appareii 

4 Classe de protection I : pont a - b / 
classe I/It : a et b libres 

5 Vue cotft des cosses d souder 
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1 Line filter 

2 Line switch 

3 Voltage selector 

4 . . .-stabilizer 



1 Vers filtre rtseau 

2 Commutateur rfeseau 

3 Report i four de tension 

4 Regulation 



0 



Trafoeinheit 18 V (ohne 5 V) 

Transformer Unit 18 V (without 5 V) 

Unite transformateur 18 V (sans 5 V) NNT-2/BN 699 



NNT-2/BN 699 
NNT-2/BN 699 0 




Netzfilter (45 /xH) ohne Zusatzdrossel 

A.C. power line filter (45 /xH) without extra choke 

Filtre r£seau (45 /xH) sans inductance supplementaire 



NNT-2/BN 699 
NNT-2/BN 699 0 
NNT-2/BN 699 




J Transformer unit 

JV con „. 

3 . . .-stabilizer 

4 - 

5 Overvoltaae 

1 Ensemble transformateur 

2 Vconst. 

3 Regulation V 

4 - 

5 Tension sup4rieure 



18-V-Regler 
18 V Stabilizer 
R6gulateur 18 V 



NNT-2/BN 699 
NNT-2/BN 699 @ 
NNT-2/BN 699 
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1 Transformer unit 

^ ^const. 

3 . . .-stabilizer 

4 Sensor 

5 Overvoltage 



1 Transformer unit 

2 V cons t. 

3 ...-stabilizer 

4 Sensor 

5 Overvoltage 



1 Transformer unit 

2 V cons t . 

3 . . .-stabilizer 

4 Sensor 

5 Overvoltage 



1 Ensemble transformateur 

2 V cons t. 

3 Regulation V 

4 Capteur 

5 Tension sup6rieure 



1 Ensemble transformateur 

2 V cons t. 

3 Regulation V 

4 Capteur 

5 Tension supferieure 



1 Ensemble transformateur 

2 V cons t. 

3 Regulation V 

4 Capteur 

5 Tension sup6rieure 



5-V-Regler NNT-2/BN 699 
5 V Stabilizer NNT-2/BN 699 (?) 
Regulateur 5 V NNT-2/BN 699 



18-V-Regler 
18 V Stabilizer 
Regulateur 18 V 



NNT-2/BN 699 
NNT-2/BN 699 @ 
NNT-2/BN 699 



± 12-V-Regler 
± 12 V Stabilizer 
Regulateur ± 12 V 



NNT-2/BN 699 
NNT-2/BN 699 @ 
NNT-2/BN 699 
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Pegelsender 10 kHz bis 100 MHz PS-1 4/BN 

Level Generator 10 kHz to 100 MHz PS- 1 4 /BN 

G6n6rateur de niveau 10 kHz k 100 MHz PS-1 4 /BN 
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5-V-Regler 
5 V Stabilizer 
R6gulateur 5 V 




18-V-Regler 
18 V Stabilizer 
Regulateur 18 V 
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NNT-2/BN 699 
NNT-2/BN 699 ( 5) 
NNT-2/BN 699 



NNT-2/BN 699 
NNT-2/BN 699 (j8) 
NNT-2/BN 699 



± 12-V-Regler NNT-2/BN 699 

± 12 V Stabilizer NNT-2/BN 699 @ 

Regulateur ± 12 V NNT-2/BN 699 








Pegelsender 10 kHz bis 100 MHz PS-1 4/BN 834 

Level Generator 10 kHz to 100 MHz PS-14/BN 834 

G£n£rateur de niveau 10 kHz & 100 MHz PS-14/BN 834 
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1 Line filter 

2 line i witch 

3 Voltage selector 

4 ...-stabilizer 



1 Vers filtre rAseau 

2 Commutatovr rAseau 

3 RApartiteur de tension 

4 Regulation 



0 



Trafoeinheit + 5 V/± 12 V NNT-2/BN 699 

Transformer Unit + 5 V/± 12 V NNT-2/BN 699 
Unite transformateur + 5 V/± 12 V NNT-2/BN 699 



1 Line 

2 to transformer unit 

3 fastened to chossis 

4 Protective class I: solder o-b bridge 
Protective class /II: without bridge, a-b 

5 Seen from soldered side 



1 RAseau 

2 Vers ensemble tr ansf ormateur 

3 x) Suivant I'appareil 

4 Classe de protection 1 : pont o - b / 
closse I/ll : a of b fibres 

5 Vue cotA des cosses d souder 
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Netzfilter (25 ^iH) ohne Zusatzdrossel NNT-2/BN 699 __ 

A.C. power line filter (25/xH) without extra choke NNT-2/BN 699 Qp 

Filtre reseau (25 mH) sans inductance supplAmentaire NNT-2/BN 699 
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1 Signal conditioning 

2 lowpass filter 

3 Generator mixer 

4 Preompiifier 

5 Final- and auto, control amplifier, rectifier 

6 Reference signal generator 

7 Drive-signal circuit 

8 Control logic 

9 Control frequency 

10 Constant frequency 

11 Automatic level control 

12 External auto, level control 

13 Corner amplifier 

14 from standard power supply 

15 Generator off 

16 Generator blanking 

17 Data input 

18 Comparison rectifier 

19 Final amplifier 

20 Auto, control amplifier 

21 Measuring rectifier 

22 Data output 

23 Output attenuator 

24 Output II . ... 

25 Output I... with .... 

26 Lowpass filter 



1 Preparation du signal 

2 Passe-bas 

3 Melangeur d 1 emission 

4 Preamp I ificateur 

5 Amplificoteurs finale et de regulation, redresseur 

6 Production de la reference 

7 Circuit de common de 

8 Logique de common de 

9 Frequence de commando 

10 Frequence constonte 

11 Regulation du niveau 

12 Regulation ext6rieure du niveau 

13 Ampl ificateur porteur 

14 De I' alimentation normalis6e 

15 Arr4t generateur 

16 Coupure emission 

17 Entr6e donn6es 

18 Redresseur de comparaison 

19 Amplificateur final 

20 Amplificateur regulation 

21 Redresseur de me sure 

22 Sortie donn6es 

23 Diviseur de sortie 

24 Sortie II niveau >-10 dBm 

25 Sortie I niveau * - 63,2 d + 10 dBm 

(- 73,2 d 0 dBm pour 660/1) 

26 Passe-bas 



Serie, Series, Series 
Blockschaltplan 
Block Diagram 
Schema synoptique 



Serie, Series, Series 
Blockschaltplan 
Block Diagram 
Schema synoptique 



A, B 

PSE-14/BN 660 
PSE-14/BN 660 
PSE-14/BN 660 



C... 

PSE-14/BN 660 
PSE-14/BN 660 
PSE-14/BN 660 
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1 Input 

2 Printed circuit board 

3 No to : Series A: 1 ). . . 

4 Signal conditioning 

5 printed 

6 Lowpats filter. . . . 

7 Control network working point 

1 EntTfte 

2 Platine porteur 

3 S4rie A : 1) 660-L 

4 Preparation du signal 

5 Imprimfte 

6 Paue-bos 

7 Element de reglage du point de fonctionnement 



Signataufbereitung PSE-14/BN 660 

Signal preparation PSE-14/BN 660 (2) 

Preparation du signal PSE-1 4/BN 660 
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1 printed 

2 lowpcsi filter 

1 Imprim6e 

2 Passe-bos 



113-MHz-TiefpaB PSE-1 4/BN 660 

113 MHz Low-Pass Filter PSE-14/BN 660 0 

Filtre passe-bas 1 1 3 MHz PSE-1 4/BN 660 
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1 seen from soldering tags 

2 Printed circuit board 

3 Note; Series A: 

4 Preamplifier 

1 Vue cote sou du res 

2 Platine porteur 

3 Serte A ; I) 660-L 

4 Preamp I if! ca tear 



Vorverstarker PSE-1 4/BN 660 

Pre-Amplifier PSE-1 4/BN 660 0 

Pr6amplificateur PSE-1 4/BN 660 
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voir 



1 input 

2 Return lost coefficient 

3 Carrier amplifier 

4 Note : Series A: 1 ). . . . 

5 Printed circuit boord 

6 Generator mixer 



1 EntrOe 

2 Coefficient do reflexion 

3 Amplificateur porteur 

4 SArte A ; I) 660-L 

5 Pi a tine porteur 

6 MAlongeur d' Amission 



Serie, Series, Series 
Sendemischer 
Send mixer 
MAiangeur Amission 



A, B 

PSE-14/BN 660 
PSE-14/BN 660 (?) 
PSE-14/BN 660 



[ 660-L 1 1 see (2) 
voir 



) 



2 Return loss coefficient 

3 Carrier amplifier 

4 - 

5 Printed circuit board 

6 Generator mixer 
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2 Coefficient de reflexion 

3 Amplificateur porteur 

4 - 

5 Ptafine porteur 

6 Melangeur d* Amission 



Serie, Series, SAries 
Sendemischer 
Send mixer 
MAIangeur Amission 



C... 



PSE-14/BN 660 
PSE-14/BN 660 (?) 
PSE-14/BN 660 



3 50-M Hz-TietpaB 
350 MHz Low-Pass Filter 
Flit re passe- bas 350 MHz 



PSE-14/BN 660 
PSE-14/BN 660 (j) 
PSE-14/BN 660 



iZ8 



X a> * X n * X 



;bO!*J c 609*1 ceioi 



s Cc>2 n«629 n*6J' 



□53 E53 





+ 61815 " 

c “ s T*” 



ft. & 9 

] v< * > Uneontflt . 
[ s R6SC a fr*). 1 



A. W *1612 

■r-r- 



Endverstaiker 

fseo'-ji 
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= C 637 , 
1.5p | 
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Reg.’iverttQfKer 

14 



Senderaustastung 

| 660 -K^ 
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1 Working point 

2 Output 

3 Final amplifier 

4 Bia* currant 

5 Roctifior 

6 soldered tide 

7 Frequency response 
6 coana 

9 Linaority 

10 Fine 

11 Off tat 

12 Selected according to Bv. 456-9301 

13 Eliminotad with BN 66Q/1 (dB van ion) 

14 Control amplifier 

15 Enable time 

16 Generator blanking 

1 7 Printed circuit board 

18 Inhibit time 

1 9 Generator out 

20 Data input 



•* H ou»jnu<w riach Bw +56 - 9301 
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1660-111 >n © 
voir 
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19 Sender uus 
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Oaten Etngong 20 



Serle, Series, S6rie A 

Endverstarker, Regelverstarker, .Gleichrichter, Senderaustastung PSE-14/BN 660 

Final Amplifier, Control Amplifier, Rectifier, Generator Blanking PSE-14/BN 660 (6) 

Amplificateur final, Amplificateur de regulation, redresseur, coupure g£n£rateur PSE-14/BN 660 
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1 Point da fbnetionnement 

2 Sortie Rj » 75 Q 

3 Amplificateur final 

4 Prtcouront 

5 Redreueur 

6 Cot* sou dure i 

7 Rtponse en frtquence 

8 Grot 

9 Lin*arit* 

10 Rn 

11 D*calage 

12 1) Trl*e suivant BV. 456-9301 

13 2) SupprlmOe dans les BN 660/1 (version dB) 

14 Amplificateur regulation 

15 Temps d 1 Atabll s se m ent 

16 Coupure Amiaion 

17 Ptatine porteur 

18 Temps d* extinction 

19 Arr*t g*n*rateur 

20 Entr*e donate s 



3 Anmerkunqen t 1) Sene A»B JC7- XI, JC6: 12. £5 = £3, £3= £5. £2 -A6. JO 
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1 Input 

2 Output 

3 Notet Series... 



1 Entrte 

2 Sortie 

3 Note : 1) Strfe A+B ; . . . 



Eichleitung fiir PS-1 4 EL-601 /BN 688 

Calibrated attenuator for PS-1 4 EL-601 /BN 688 

Llgne talon pour PS-14 EL-601 /BN 688 


























50-L1 



12 Selected according to By. 456-9301 
Serie B; 2) deleted 3) . . . 

13 Eliminated with BN 660/1 (dB version) 

14 Control amplifier 

15 Enable time 

16 Generator blanking 

1 7 Printed circuit board 

18 Inhibit time 

1 9 Generator out 

20 Data input 



1 Point de Fonctionnem&nt 

2 Sortie R; = 75 Q 

3 Amplificoteur final 

4 Prftcourant 

5 Redresseur 

6 Cot* toudures 

7 R*ponse en frequence 
0 Gros 

9 Lin*orit* 

10 Fin 

1 1 D* cal age 

12 1) Tri6e tuivmt BV. 456-9301 

13 2) SupprimOe dans let BN 660/1 (version dB) 

14 Amplificoteur regulation 

15 Temps d'6tc4>lisaement 

16 Coupure emission 
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Working point 

Reference signal generator 

level fine 

from soldering tags 

Level calibration 

Data output 

Note : Series A: 1)... 

Printed circuit board 



1 Point de fonctionnement 

2 Production reference 10 kHz 

3 Niveau fin 

4 Vue cofA de* sou du res 

5 Etalonnoge niveau 

6 Sortie donnAes 

7 SAria A : 1) 660-1 

8 Platine porteur 
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1 Working point 

2 Reference signal gerten 

3 level Fir* 
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3 Level calibration 
6 Data output 
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8 Printed circuit board 



1 Point de fonctionnement 

2 Production reference 10 kHz 

3 Niveau fin 
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8 Platine porteur 




f)kK 2 Reterenzprzeugung 




11 



An* Lot*»il» g*i*n*n' 



©I© 




7 Anmerkungen; Sene A ') &6G- L 



siehe 

|660-Llj see © 
voir 



Referenzerzeugung 
Reference generator 
GAnArateur rAfArence 



PSE-14/BN 660 
PSE-14/BN 660 ( 5 ) 
PSE-14/BN 660 



1 Phi 66 




1660-U| 



siehe 

see 

voir 






Referenzerzeugung 
Reference generator 
GAnArateur rAfArence 



PSE-14/BN 660/1 ^ 
PSE-14/BN 660/1 (5 
PSE-14/BN 660/1 



Anmerkt 



Li Stftt 4: 11 660 -L 

























1 Control frequency 

2 Output amplifier 

3 Suffer ttoge. . . 

4 Oscillator 

5 *) Alignment value 

6 ... filter 

7 DC measured with disconnected oscillotor j 675-A | 

8 Buffer stage and frequency divider. . . 



1 Frequence de commands 

2 Ampiiflcoteur de sortie 

3 Etoge sSparoteur 

4 Oscillateur * 

5 x) Valeur de rtgiago 

6 Rltre 3 MHz 

7 Tension continue mesurte avec I' oscillateur 
d* connect* 675-A 

8 Etoge sdparateur et dlviseur de frequence 128 : I 



Serie, Series, S6rie A 

Steueroszillator RW0-14/BN 675 

Control Oscillator RW0-14/BN 675 (7) 

Oscillateur de commands RW0-14/BN 675 
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1 Control frequency 

2 Output amplifier 

3 Buffer stage. . . 

4 Oscillator 

5 x) Alignment value 

6 . . . filter 

7 DC measured with disconnected oscillator f 6 75-A | 

8 Buffer stage and frequency divider. . . 
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2 Ampllficateur de sortie 
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4 Oscillateur 
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6 Filtre 3 MHz 
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8 Etage sfcparateur et diviseur de frequence 128 : 1 
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Serie, Series, S6rie A 

Steueroszillator RWO-14/BN 675 

Control Oscillator RWO-14/BN 675 0 

Oscillateur de commands RWO-1 4/BN 675 
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Steuerosziilator RW0-14/BN 675 

Control Oscillator RW0-14/BN 675 (?) 

Oscillateur de commande RW0-14/BN 675 
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1 Control frequency 

2 Output amplifier 

3 Buffer stage. . . 

. 4 Oscillator 

5 x) Alignment value 

6 . . . filter 

7 DC measured with disconnected oscillator [37530 

8 Buffer stage and frequency divider. . . “ J 



1 Frftcpence de commands 

2 Amplificateur de sortie 

3 Etoge sfcporoteur 

4 Oscillateur 

5 x) Valour de rtgloge 

6 Flltre 3 MHz 

7 Tension continue mesurte ovec I 1 oscillateur 
d* connect* 675-A 

8 Etage sfcparateur et diviseur de frequence 128 : I 
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Serie, Series, Series 

Steueroszillator RWO-14/BH 675 

Control Oscillator RWO-14/BN 675 (i) 

Oscillateur de commande RWO-14/BN675 
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2 Output amplifier 
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4 Oscillator 

5 x) Alignment value 

6 .. . filter 
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1 Oscillator 

2 printed 

3 DC measured when oscillator is not oscillating 

4 Buffer stage 

5 Balance 

6 Counter 

7 Differentiating network and frequency divider 

8 Phase controller I ond li 

9 Voltage source .... 

10 Motor amplifier 

11 Buffer stage ond RF divider. .. . 

12 Motor running, f m | n< 

13 Motor running, f mQX< 

14 ...Signal 

15 Sweep voltage 
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2 ImprimAe 

3 Tension continue mesjrAe en I* absence d' oscillations 
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5 SymAtrie 

6 Compteur 

7 Etoge dlffArentiateur et diviseur de frequence 50 : 1 

8 RAguiation de phase I et 1 1 

9 Alimentation en tension 

10 Amplificateur du moteur 

1 1 Etoge sAparofeur et diviseur de frequence 128 ; 1 

12 Rotation moteur— f m { n< 

13 Rotation moteur— f__* 

14 Signal X 

15 Tension dAviofion Y 
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1 Oscillator 

2 printed 

3 DC measured when oscillator is not oscillating 

4 Buffer stage 

5 Balance 

6 Counter 

7 Differentiating network and frequency divider 

8 Phase controller I and II 

9 Voltage tource. . . . 

10 Motor amplifier 

1 1 Buffer stage and RF divider. . . . 

12 Motor running, f m ; n 
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1 5 Sweep voltage 



1 Oscillateur 
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6 Compteur 
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8 Regulation de phase 1 et II 

9 Alimentation en tention 
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15 Tension deviation V 
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1 Oscillator 

2 printed 

3 DC measured when oscillator is not oscillating 

4 Buffer stoge 

5 Balance 

6 Counter 

7 Differentiating network and frequency divider 

8 Phase controller I and II 

9 Voltage source. . . . 

10 Motor amplifier 

11 Buffer stage and RF divider. .. . 

12 Motor running, f m ; n 

13 Motor running, f max 
M ...Signal 

15 Sweep voltoge 



1 Oscillateur 

2 Imprimfte 

3 Tension continue mesur*e en I'djsence d' oscillations 

4 Etages sAparateurs I et 1 1 

5 Sym*trie 

6 Compteur 

7 Etoge differentiates et diviseur de frequence 50 : 1 

8 Regulation de phase I et II 

9 Alimentation en tension 

10 Amplificateur du moteur 

11 Etage separates et diviseur de frequence 128 r 1 

12 Rotation moteur — f m ; n- 
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14 Signal X 

15 Tension deviation Y 
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1 Frequency deviation 

2 Oscillator 

3 DC measured with disconnected oscillator 
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2 Oscillateur 
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Quarzoszillator OS 401 TEKO RWO-14/BN 675-9301 fur 

Crystal Oscillator OS 401 TEKO RWO-14/BN 675-9301 for (5) 

Oscillateur & quartz OS 401 TEKO RWO-14/BN 675-9301 pour 
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llmsetzer 10 kHz bis 100 MHz, Verstarker und Frequenzteiler RWO-14/BN 675 

Converter 10 kHz to 100 MHz, Amplifier and Frequency Divider RWO-14/BN 675 jf 
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Buffer stage and mixer 

2 wiring 

3 printed 

4 Lowpou filter. . .lection. . . 

5 Amplifier 

6 .. .Frequency divider 
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3 ImprimAe 
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1 7 Segment* , 1 -tepmant 

2 Compteur 2 Countar 

3 D6codeur 3 Decoder 

4 Affichoge 4 Indicator 

5 Bote do tempt 5 Tim* bat* 

6 Fiitrage 6 Filtering 

7 Rftpartiteur 7 Distributor 

8 Resolution 8 Enable 

9 Prised' et$ai 9 lest connections 



Serle, Series, Series 
Frequenzzahler 
Frequency Counter 
Frequencemetre 



B... 

RWO-14/BN 675 
RWO-14/BN 675 @ 
RWO-14/BN 675 

























mu 



<*>• 



? Sweep 

2 Sweep voltage 

3 Attenuator 

4 Pen- 1 iff 

5 X-Y recorder connection 

6 . . .signal 

7 Sweep 

8 DC voltage measured ot following twitch positions 

9 Sweep time 

10 man. 

11 additional capacitor 90 pF 

12 Relay change-over control 

13 Relay change-over control f m j n# 



1 Vobulateur 

2 Tension de vobulation 

3 Diviseur 

4 Ldve crayon 

5 Roc cor dement enregistrsur 

6 Signal X, Signal Y 

7 Vobulation 

8 Tensions continues mesurAes avec : 

S 803 enfoncA 

S 801 100s (temps excursion) 

S 901 1 kHz (excursion de frequence) 

9 Temps d 1 excursion 

10 man. 

1 1 Condensateur uppl Amenta ire 90 pf 

12 Commando re iais commutation ^max. 

13 Commande reiait commutation f m j n 



Serie, Series, SArie 
Wobbelgeneretor und Steuerung 
Sweep generator and control 
GAnerateur vobulation et commande 




A 

RWO-14/BN 675 
RWO-14/BN 675 
RWO-14/BN 675 
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m 





1 Sweep 

2 Sweep voltoge 

3 Attenuator 

4 Pen-lift 

5 X-Y recorder connection 

6 ...signal 

7 Sweep 

8 DC voltoge measured at following switch positions 

9 Sweep time 

10 man. 

11 additional capacitor 90 pF 

12 Relay change-over control f mQXf 

13 Relay change-over control fn,j n . 



1 Vobulateur 

2 Tension de vobuiation 

3 Diviseur 

4 Itfve crayon 

5 Roc cor dement enregistreur 

6 Signal X, Signor Y 

7 Vobuiation 

8 Tensions continues mesurtes avec : 

S 803 enfonc* (fmin.) 

S 801 100s (temps excursion) 

S 901 1 kHz (excursion de frequence) 

9 Temps d' excursion 

10 man. 

1 1 Ccndemateur supplftmentaire 90 pF 

12 Commoide retail commutation f max 

13 Commcxtde relais commutation f m ; n , 

Serle, Series, Series B... 

Wobbeigeneretor und Steuerung RWO-14/BN 675 
Sweep generator and control RWO-14/BN 675 (?) 

G6nerateur vobuiation et commande RWO-14/BN 675 




deleted, index, ... between 



opprox. 6.8 pf (Align™,,, volo.) 




1 Note : 1 ) Series A: . . 

2 Coorie discriminator 

3 Limit value monitor, automatic control omplifier 

4 Fine discriminator 

5 Alignment value 

6 Voltage source 

7 Phase discriminator 

8 Note: 1 ) Series A:.. . 

9 Sweep width adjustment 

10 Sweep width 

1 1 Sweep out 

12 Sweep width 

13 L i S 901 in position "Sweep out” 



1 Note : 1) Strie A : . . . supprimds : index. . . : 

entre R 903 et R 904 = pt.d, 
entre R 907 et R 908 s pt.c. 

C 904 *= env. 6,8 p (valeur de r6glage) 

2 Discriminateur gros 

3 Dfetecteur de limite et amplified teur de regulation 

4 Discriminateur fin 

5 Valeur de rftgloge 

6 Alimentation en tension II 

7 Discriminateur de phase 

8 Note : 1) Strie A : index 

9 Rftgloge d' excursion de frequence 

10 Excursion de frequence 

11 Arret vobulation 

12 Excursion 

13 L I S 901 en position "arret vobulation" 




Frequenzregelung RWO-14/BN 675 

Automatic Frequency Control (AFC) RWO-14/BN 675 ( 5 ) 
Contrdle automatique de frequence RWO-14/BN 675 
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Frequenzregelung RWO-14/BN 675 

Automatic Frequency Control (AFC) RWO-14/BN 675 
Controle automatique de frequence RWO-14/BN 675 







1 Note : 1 ) Series A:.. . .deleted, index. .. .between approx. 6.8 pF (Alignment value) 

2 Coane discriminator 

3 Limit value monitor, automatic control amplifier 

4 Fine discriminator 

5 Alignment value 

6 Voltage source 

7 Phase diicriminator 

8 Note: 1 ) Series A: shielding of 1 13 to 114 deleted 

9 Sweep width adjustment 

10 Sweep width 

1 1 Sweep out 

12 Swee p width 

13 L i S 901 in position "Sweep out* 

14 x) only if required 



1 Note : 1) S4rte At... supprimAs : index 

entre R 903 et R 904 = pt . d, 
entre R 907 et R 908 = pt.c. 

C 904 * env. 6,8 p (valeur da rAgloge) 

2 Discriminateur grot 

3 DAtecteur de limite et ampliflcateur de regulation 

4 Discriminateur fin 

5 Valeur de rAgloge 

6 Alimentation en tension II 

7 Discriminateur de phase 

® Note : I) SArie A : index blindage du point 1 13 non reliA’ ou point 1 14 

9 RAgloge d' excursion de frAquence 

10 Excursion de frequence 

11 Arrdt vobu lotion 

12 Excursion 

13 L. I S 901 en position *arr&t vobulation* 

14 x) Seulement en cas de besoin 




Frequenzregelung RWO-14/BN 675 

Automatic Frequency Control (AFC) BWO-14/BN 675 (?) 
Contrdle automatique de frequence RWO-14/BN 675 
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1 Lif»., l0 ppiDx, JM VA 

2 tin® filter, 

3 M®n from soldered aid® 

4 Vo I tag® selector 

5 Sweep voltag® 

6 . ..aignol 
[7 to... 

® Note: Series A + fc... 



1 R*aeou 

2 Rltr® r*Mou 

3 Vu® cot* aoudum 

I 4 R*portlt«ur d® tons! on 

5 Tension dAvlotion Y 

6 Signal X 

7 Vers 

B Not® ; 1) S*ri® A+& 




Netzteil SPM-14/BN 830 

Power Supply SPM-14/BN 830 (?) 
Alimentation SPM-14/BN 830 




von tot Lotiahnf<i* r# p*»*h*»i 



1 tine 1 Riseou 

2 to transformer unit 2 Vers ensemble tronsformateur 

C fastened to chassis 3 x) Suivant I'appareil 

4 Protective class I: solder o~b bridge 4 Ciosse de protection I : pent o - b/ 

Protective class I/ll: without bridge, o-b ciosse I/ll : a et b libres 

* 5 Seen from soldered side 5 Vue cot* des cosses d souder 



Netzfilter (45 ^H) ohne Zusatzdrossel NNT-2/BN 699 

A.C. power line filter (45 /xH) without extra choke NNT-2/BN 699 (?) 

Flltre reseau (45 >xH) sans inductance suppl£mentaire NNT-2/BN 699 















1 ( 2) Preamplifier 

2 (J) Converter I 

3 ( 4 ) Converter II 

4 ( 5 ) Converter III 

5 (6) Control frequency amplifier 

6 (7) Carrier otcillator 240 MHz 

7 (&) Carrier oscillator 20.01 MHz 

8 ( 5 ) Calibration level auto, control, switch 

9 © Attenuator, IF amplifier and rectifier 



1 Q) Prfeamplificateur 

2 Q) Convertisseur I 

3 Q) Convertisseur II 

4 © Convertisseur III 

5 Q) Amplificateur frequence de commande 

6 © Osci I lateur de porteur 240 MHz 

7 © Osci I lateur de porteur 20,01 MHz 

8 © Regulation niveau d' etalonnage, commutateur 



10 (lj) Fine attenuator and display logic 


10 (n) Logique de diviseur fin et 


1 1 (© Coarse attenuator 


1 1 ([ 2 ) Logique de diviseur gros 


12 ©Option 665/00.01 


12 © Option 665/00.01 


13 Control frequency 


13 Frequence de commande 


14 Fixed frequency 


14 Frequence fixe 


15 Bandwidth 


15 Largeur de bande 2,3 kHz 


16 TK-11 source 


16 Alimentation TK-1 1 


17 10 kHz IF output,Z ou f = , . . 


17 Sortie FI-10 kHz 


18 Low distortion 


18 Faible bruit 


19 Low noise 


19 Faible distorsion 


20 1 0 dB change-over 


20 Commutation 10 dB 


21 log. 


21 log. 


22 lin. 


22 lin. 


23 calibrate 


23 Etalonnage 


24 calibrate lin. 


24 Etalonnage lin. 


25 Unexpanded 


25 Non expanse 


26 Expanded 


26 Expanse 


27 Calibrate log. 


27 Etalonnage log. 


28 Volume control 


28 Niveau sonore 


29 to display unit 


29 Vers oscilloscope 


30 change-over reference trace 


30 Commutation ligne comparaison 


31 Deflection voltage 


31 Tension deviation 


32 Reference trace 


32 Ligne de comparaison 


33 Level indicator 


33 Indication niveau 


34 Via power supply BN 830 


34 par alimentation BN 830 


35 Headphone output 


35 Sortie ecouteur 0 dB/600 Q 


36 Input. . . 


36 Entree 




Serie, Series, Serie A 

Blockschaltplan P M-14/BN 665 

Block Diagram PM-14/BN 665 

Schema synoptique PM-14/BN 665 



Serie, Series, Series B... 

Blockschaltplan PM-14/BN 665 

Block Diagram PM-14/BN 665 

Schema synoptique PM-14/BN 665 




Vorverstarker PM-14/BN 665 
Pre- Amplifier PM-14/BN 665 ( 2 ) 

Preamplificateur PM-14/BN 665 







I 

!• 



r ~i 








1 Entrfce 

2 imprintte 

3 Prbamplificattur I 

4 Rfcponse en frequence : on bas 

5 x) Valour do rtgloge 

6 xx) Uniquemont on cat do nficessitt 

7 Section . . . 

8 Butte d gauche 

9 Butte d droito 

10 Position commutateur do gamme EL 201 

11 Prtamplificatour II 

1 2 Au choix au pt. . . . ou ... 

13 S6rie A . . . 

14 Rfcponse en frequence : milieu 

15 Note ; 1) Sfcrie A+B 

16 Appareil en dB : pour niveau do tension [dBj les 
valours augmentfces de 10 dB sont valobles (par ex. 
Niveau inferno d'fctalonnage - 40 dB) 

17 Mesurfc en haute impedance, avec niveau interne 
d'fctalonnage - 50 dBm/75 Q suivant EL 201 

10 Mesurfc en haute impedance, avec niveau - 30 dBm/ 
75 0 (f = 20 MHz) suivant EL 201 

19 Affaiblissement HF 

20 Rfcponse en frequence : en haut 

21 Filtre passe-bas I 



1 Input 

2 printed 

3 Pre-amplifier 

4 Frequency response, lower end 

5 x) Alignment value 

6 xx 1 Install only when necetsory 

7 Section. . . 

8 left, stop 

10 Range switch position 

11 Pre-amplifier 

1 2 Can be either point n or o 

13 Series A:... 

14 Frequency response, midband 

15 Note; I) Series A+B: . . .deleted 2) series B: between. . . and ground 3) series A ; . . . 

16 dB instruments: for voltage level (dB), the value is raised by 10 dB (e.g. internal cal. level - 40 dB) 

17 measured at high impedance, at internal col. level -50 dBm/75 Q, according to EL 201 

18 measured at high impedance, at -30 dbm/75 fl, level (f - 20 MHz) according to EL 201 

19 HF attenuation 

20 Frequency response, upper end 

21 Low- pass filter 



Vorverstarker PM-14/BN 665 
Pre-Amplifier PM-14/BN 665 
Preamplificateur PM-14/BN 665 



© 



■ 

R 

■ 





om 



3 

Anmf ns.nn.8 16 . JCl.JCSi JC2.JU. K3. 1C3.JCI. JC2--JC5 C1.JC6, 



1 Input 

2 Output 

3 Note; 1 ) Series A + B: 



1 Enttte 

2 Sortie 

3 Note ; 1) Sfcrie A-t* s . . . . 



Eichleitung fur PM-14 EL-201 /BN 688/01 

Calibrated attenuator for PM-1 4 EL-201 /BN 688/01 

Ligne fctalon pour PM-14 EL-201/BN 688/01 





*Ic301 
T *-*f 



• C3G2 
•« 



■C 326 



R 305 
-cz> 
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1 Ground 

2 Mixer 

3 Section 

4 printed 

5 measure 

6 calibrate 

7 220 MHz bandpass filter 

8 Alignment value 

9 260 MHz trap circuit 

10 220 MHz IF amplifier 

1 1 220 MHz buffer stage 

12 Series A;... 

13 dB instruments: for voltage level (dB), the value is raised by 10 dB (e.g, internal cal. level - 40 dB)' 

14 Measured at high impedance, ot - 30 dBm/75 fi level (f - 20 MHz) according to El 201 

15 Control frequency final stage 



1 Masse 

2 MAlangeur 

3 Section 

4 Imprimis 

5 Meajre 

6 Etalonnage 

7 nitre passe- band* 220 MHz 

8 x) Valour de riglage 

9 Circuit bouchon 260 MHz 

10 Amp II fica tour FI 220 MHz 

1 1 Etage sAparoteur 220 MHz 

12 SArie At 

10 Apparel I an dB : pour niveau de tension[dB]les 
valours augmentAes de 10 dB sort valables (par ex. 
Niveau interne d l Atelonnage - 40 dB) 

14 MewrA en haute ImpAdance, avec niveau - 30 dBm/ 
75 fl (f = 20 MHz) suivont EL 201 

15 Etage final frAquence de command* 



13 dB-&*rat tx SnannurtgH^gt I OBI 0tft»nu»1OdBsrt«M» W*rt*l*B rtmrm -iOdBl 

14 [ A heefcoTKWfl g*n*un b*> -JO Am/75£f4es< IliSMte I noch Ei. J01 




















X 



1 10 kHz mixer and filter 

2 Alignment value 

3 10 kHz filter 

4 dfl inttrumenti: for voltage level (dB), the value is raised by 10 dB (e.g. internal col. level - 40 dB) 

5 Measured at high impedance, at - 30 dBm/75 0 level (f = 20 MHz) according to EL 201 

6 balanced 

7 Note: 1 ) Series A:. . . 

8 Bandwidth 

9 Amplification 

10 10 kHz filter narrow 

1 1 narrow 

12 Series A:. . . 

13 IF output, Z ou t = 3 kO 

14 Measured at high impedance, at *50 dBm/75 ft according to EL 201 

15 20 MHz IF 

16 3rd IF 10 kHz 

17 broad 

18 75 n cable 



1 Meiangeur 10 kHz et filtre 

2 x) Valour de rftgiage 

3 Filtre 10 kHz 

4 Appareil en dB : pour niveau de tens! on [dB] les 
valours ougmentftes de 10 dB sont valables (par ex. 
Niveau interne d'etalonnage - 40 dB) 

5 Me sur* en haute impedance, avec niveau - 30 dBm/ 
75 0 (f = 20 MHz) suivant EL 201 

6 Symetrie 

7 S6rie A : ... 

8 Lorgeur de bande 2,3 kHz 

9 Gain 

10 Filtre 10 kHz, etroit 

11 Etroit 

12 S6rie A : . . . 

13 Sortie FI 

14 Mesurfc en haute impedance, avec niveau interne 
d'etolpnnoge - 50 dBm/75 0 suivant EL 201 

15 FI 20 MHz 

id 3*™ FI 10 kHz 

17 Large 

18 ...cbbie 




5 501 



Umsetzer III PM-14/BN 665 

Converter III PM-14/BN 665 0 

Convertisseur III PM-14/BN 665 



M 









75S!Kabel 





GI603 GI605 
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Steuerfrequenzverstarker 
Control Frequency Amplifier 
Amplificateur frequence de commande 



PM-14/BN 665 _ 
PM-14/BN 665 (6_ 
PM-14/BN 665 











1 Control frequency 

2 printed 

3 Input stoge, calibrate 

4 Input stoge, measure 

5 Control frequency level 

6 Switch 1 

7 Series A:.. . 

3 measure 
9 calibrate 
10 Final stage 
U Alignment value 

12 240 MHz level 

13 Control frequency Final stage 

14 Mixer level 

15 75 Q cable 



1 Frfequence de commande. .. -de RW 0-14 

2 imprimfee 

3 Etage d' entrfee, fetal on noge 

4 Etage d‘ entrfee , me sure 

5 Niveau frequence de commande 

6 Commutateur 

7 Sferie A : . . . 

8 Mesure 

9 Etalonnage 

10 Etage final 

1 1 x) Valeur de rfeglage 

12 Niveau 240 MHz 

13 Etage final frequence de commande 

14 Niveau mfelangeur 

15 ...cable 



Serie, Series, Series 
Steuerfrequenzverstarker 
Control Frequency Amplifier 
Amplificateur frequence de commande 



A, B 

PM-14/BN 665 
PM-14/BN 665 (?) 
PM-14/BN 665 



®St 1006(7 



<?>« 




Hu bfl 

S'-'ifnusjupnz n* 

120 MHz -v 

kWfl 14 



1 Control frequency 

2 printed 

3 Input stage, calibrate 

4 Input stage, measure 

5 Control frequency level 

6 Switch 1 

7 Series A:. . . 

8 measure 

9 calibrate 

10 Final stage 

11 Alignment value 

12 240 MHz level 

13 Control frequency final stage 

14 Mixer lei«)i 

15 75 Q cable 



1 Frfequence de commande. .. .de RWO-14 

2 imprimfee 

3 Etage d‘ entrfee, feta loan age 

4 Etage d'entrfee, mesure 

5 Niveau frfequence de commande 

6 Commutateur 

7 Sferie A ; . . . 

8 Mesure 

9 Etalonnage 

10 Etoge final 

1 1 x) Valeur de rfeglage 

12 Niveau 240 MHz 

13 Etage final frfequence de commande 

14 Niveau mfeiangeur 

15 ...cSbie 



Serie, Series, Sferies 
Steuerfrequenzverstarker 
Control Frequency Amplifier 
Amplificateur frfequence de commande 



C... 

PM- 1 4/BN 665 
PM-14/BN 665 (?) 
PM-14/BN 665 




(A)» 



0 C 740 



4=C7Q2 
1 H 



T 701 

BSX 93' 
2 N 23M 





,v 1 
tt 702 i 
1 N 444S 2 

C 703 

IL J 


l 171 

2n: 

r, 




ii - n 

22 p V 

@-Sh 




Artmerkungen: USene Ml_ fi 736-- 

8 




1 Series A:.,. 

2 240 MHz onto, phot* control 

3 in series 

4 Alignment value 

5 240 MHz buffer nog. 

6 printed 

7 240 MHz Ottilia tor 

8 Notet I) Series A+Bi . 

9 75 Q cable 



1 Sbrie A * . . . 

2 Relation de phase 240 MHz 

3 en sArie 

4 x) Valeur de rbglage 

5 Etage separate** 240 MHz 

6 ImprimOe 

7 Osclllateur 240 MHz 

8 Notetl) S4riet A+8j... 

9 TTTcable 



, 0 st topt/e 
•srr.* A ■’Si 23) 



Trageroszillator 240 MHz 
Carrier Oscillator 240 MHz 
Osclllateur porteur 240 MHz 



PM-14/BN 665 
PM-14/BN 665 0 
PM-14/BN 665 




(5) *533 

20.01 NK? 



J Control voltage 

2 Capture range, center 

3 20.01 MHz carrier oscillator 

4 20.01 MHz buffer stage 

5 Phase controller 

6 Working point, auto, control voltage 

7 Auto, phase control and, .. .buffer stage 

8 balanced 

9 Series A: 

10 Fixed frequency. . . .from. . . . 

1 1 Pulse shaper 

12 Counter 

13 2000 : 1 divider 

14 Pulse transformer + 2000 : 1 divider 

15 75 Cl cable 



1 Tension de regulation 

2 Milieu plage d 1 acquisition 

3 Osclllateur de porteur 20,01 MHz • 

4 Etage stparateur 20,01 MHz 

5 Regulation de phase 

6 Point de fonctionnement tension de regulation 

7 Regulation de phase et etage sAporateur 20,01 MHz 

8 Symbtrie 

9 Sbrie A : ... 

10 Frequence fixe 20 MHz . . . de RWO-14 

1 1 Con forma tear d‘ impulsions 

12 Comp tear 

13 Diviseur 2000 : 1 

14 Con form a teur d’ impulsions et diviseur 2000 : 1 

15 ...cable 



Serie, Series, SArie 

20.01 -MHz-T rageroszillator 

20.01 MHz Carrier Oscillator 
Osclllateur porteur 20,01 MHz 



A.B 

PM-14/BN 665 
PM-14/BN 665 0 
PM-14/BN 665 






1 Confrof voltage 

2 Capture range, center 

3 20.01 MHz carrier oscillator 

4 20.01 MHz buffer stage 

5 Phase controller 

6 Working point, auto, control voltage 

7 Auto, phase control and. . . .buffer stage 

8 balanced 

9 Series A: 

10 Fixed frequency. .. .from. .. . 

1 1 Pulse shaper 

12 Counter 

13 2000 : 1 divider 

14 Pulse transformer + 2000 : 1 divider 

15 75 3 cable 



1 Tension de regulation 

2 Milieu plage d* acquisition 

3 Oscilloteur de porteur 20,01 MHz 

4 Etage sOparateur 20,01 MHz 

5 Regulation de phase 

6 Point de fonctionnement tension de regulation 

7 Regulation de phase et etage s6parateur 20,01 MHz 

8 SymOtrie 

9 Serie A j ... 

10 Fre^ence fixe 20 MHz . . . de RWO-14 

11 Conformateur d' impulsions 

12 Compteur 

13 Oiviseur 2000 : 1 

1* Confefmateur d‘ Impulsions et divlseur 2000 : I 
15 ...coble 



Serie, Series, S4rie a, B 

20.01 •MHz-Trageroszillator PM -14/BN 665 

20.01 MHz Carrier Oscillator PM-14/BN 665 ( 5 ) 

Oscillateur porteur 20,01 MHz PM-14/BN 665 





Trageroszillator 240 MHz PM-14/BN 665 

Carrier Oscillator 240 MHz PM-14/BN 665 (?) 

Oscillateur porteur 240 MHz PM-14/BN 665 



bk 
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Serie, Series, S6rie A, B 

20.01 -MHz-T rageroszillator PM-14/BN 665 

20.01 MHz Carrier Oscillator PM-14/BN 665 (?) 

Oscillateur porteur 20,01 MHz PM-14/BN 665 









1I3IEII9I 





L 



1 Control voltage 

2 Capture range, center 

3 20.01 MHz carrier oic i Ha tor 

4 20.01 MHz buffer stage 

5 Phase controller 

6 Working point, auto, control voltage 

7 Auto, phase control and. . . .buffer stage 

8 balanced 

9 Series A: 

1 0 F i xed frequency .... from .... 

M Pulse shaper 

12 Counter 

13 2000 : 1 divider 

14 Pulse transformer + 2000 : 1 divider 

15 75 0 cable 



1 Tension de rAgu lotion 

2 Milieu plage d' acquisition 

3 Oscillafeur de porteur 20,01 MHz 

4 Etage sAporateur 20,01 MHz 

5 Regulation de phase 

6 Point de fonctionnement tension de regulation 

7 Regulation de phase et Atoge sAporateur 20,01 MHz 

8 SyroAtrie 

9 SArie A : . , . 

10 Frequence fixe 20 MHz . . . de RWO-14 

1 1 Conformateur d' impulsions 

12 Compteur 

13 Diviseur 2000 : 1 

14 Conformateur d’ impulsions et diviseur 2000 : 1 

15 ...cAble 



Serie, Series, SArie 

20.01 -MHz-T ragerosziliator 

20.01 MHz Carrier Oscillator 
Oscillateur porteur 20,01 MHz 



A, B 

PM-14/BN 665 
PM-14/BN 665 (§) 
PM-14/BN 665 



1 










t» 21 

TflkHz JUT 



PWt 10 
101 21 

20 MHr JTP_ 



1 Control voltage 

2 Capture range, center 

3 20.01 MHz carrier oici Motor 

4 20.01 MHz buffer itoge 

5 Phase controller 

6 Working point, auto, control voltage 

7 Auto, phaut control and. . . .buffer ifage 

8 balanced 

9 Series A: 

10 Fixed frequency. .. .from. . .. 

1 1 Pulse shaper 

12 Counter 

13 2000 : 1 divider 

14 Pulse transformer + 2000 : 1 divider 

15 75 Q cable 



1 Tension do regulation 

2 Milieu plage d* acquisition 

3 Oscillateur de porteur 20,01 MHz 

4 Etage s6parateur 20,01 MHz 

5 Regulation de phase 

6 Point de fonctionnement tension de regulation 

7 Regulation de phase et etage separateur 20,01 MHz 

8 Symetrie 

9 Sdrie A : . . . 

10 Frequence fixe 20 MHz . . . de RWO-14 

11 Con far mu four d' impulsions 

12 Compteur 

13 Dlviieur 2000 ; 1 

14 Con for mateur d' Impulsions et diviseuf 2000 : 1 

15 ...cdble 



Serie, Series, S6rie 

20.01 -MHz-TrSgeroazillator 

20.01 MHz Carrier Oscillator 
Oscillateur porteur 20,01 MHz 



A, B 

PM-14/BN 60S 
PM -14/ BN 665 ( 5 ) 
PM-14/BN 665 
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20.01 HH2 




1 Control voltage 

2 Capture range, center 

3 20.01 MHz carrier ok ilia tor 

4 20.01 MHz buffer stage 

5 Phase controller 

6 Working point, auto, control stallage 

7 Auta. phase control and. . . .buffer stage 
6 balanced 

9 Series A: 

10 F i xed frequency .... from .... 

1 1 Pulse shaper 

12 Counter 

13 2000 : 1 divider 

14 Pulse transformer + 2000 : 1 divider 

15 75 Q coble 



1 Tension de regulation 

2 Milieu plage d' acquisition 

3 Oscillateur de porteur 20,01 MHz 

4 Etoge sAparateur 20,01 MHz 

5 Regulation de phase 

6 Point de fonctionnement tension de regulation 

7 Rfcgulotion de phase et At age sAparateur 20,01 MHz 

8 SymAfrie 

9 sirie A ; . . . 

10 Frequence fixe 20 MHz . . . de RWO-14 

11 Conformoteur d‘ impulsions 

12 Compteur 

13 Diviseur 2000 : 1 

14 Conformoteur d’ impulsions et diviseur 2000 : 1 

15 . . .cable 



Serie, Series, SArie C... 

20.01 -MHz-T rageroszillator PM -14/BN 665 

20.01 MHz Carrier Oscillator PM-14/BN 665 (?) 

Oscillateur porteur 20,01 MHz PM-14/BN 665 



Serie, Series, S6rie C... 

20.01 -MHz-T rageroszillator PM-14/BN 665 

20.01 MHz Carrier Oscillator PM-14/BN 665 (?) 

Oscillateur porteur 20,01 MHz PM-14/BN 665 
















1 Control voltage 

2 Capture range, center 

3 20.01 MHz carrier otci I lotor 

4 20.01 MHz buffer stage 

5 Phase controller 

6 Working point, auto, control voltage 

7 Auto, phase control ond. . . .buffer stage 

8 balanced 

9 Scries A: 

10 Fined frequency. .. .from. .. . 

1 1 Pulse shaper 

12 Counter 

13 2000 : 1 divider 

14 Pulse transformer +2000 : 1 divider 

15 75 Q cable 



1 Tension de regulation 

2 Milieu plage d‘ acquisition 

3 Oscillateur de porteur 20,01 MHz 

4 Etoge sdparateur 20,01 MHz 

5 Regulation de phase 

6 Point de fonctionnement tension de regulation 

7 Regulation de phase et etoge seporateur 20,01 MHz 

8 Symetrie 

9 Stoie A : . . . 

10 Frequence fixe 20 MHz . . . de RWO~14 

1 1 Con forma feu r d* impulsions 

12 Comp tour 

13 Diviseur 2000 : 1 

'4 Conformateur d* impulsions at diviseur 2000 : I 
15 . . .cfible 

Serie, Series, S£rie C... 

20.01 -MHz-Trageroszillator PM-14/BN 665 

20.01 MHz Carrier Oscillator PM-14/BN 665 (?) 

Oscillateur porteur 20,01 MHz PM-14/BN 665 




1 Series A; 

2 measure 

3 calibrate 

4 Calibration level switch 

5 Calibration level switch 2 and auto, level control 

6 x) Alignment value xx) Gl 908 with Gl 909, Gl 910 
with Gl 911 used in pairs according to 8v. 665-9360 

7 Level calibration 

8 Note! 1) Series A+Bs R 901 on 1665-AB] 



1 Stole A : 

2 Me sure 

3 Etalormage 

4 Commutoteur 1 ttalomoge niveau 

5 Comnxj tot eur 2 toaiomago niveau et regulation 

6 x) Valeur de rdglage 

xx) . ..ovec...avec..., apporiees suivont.BV 665-9360 

7 Etalonnage niveau _ 

8 Notet I) stoles A+B: R 901 sur [665-ABl 



Elchpegelregler PM-14/BN 665 

Calibration Level, Auto. Control PM-14/BN 665 (?) 

Regulation niveau 6talon PM-14/BN 665 
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SPH-U / SN63C (S»V3) 



TM (ZWO-U/BK 675 



Serie, Series, S6rie 

ZF-Verstirker, Gleichrichter und Teller 
IF Amplifier, Rectifier and Attenuator 
Ampllficateur FI, redresseur et divlseur 



PM-14/BN 665 
PM-14/BN 665 ® 
PM-14/BN 665 




a KJU MKJ12 
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1 IF attenuator 

2 Unaority 

3 x) only when nocoaary xx) alignment value 

4 logarithm! zor 

5 IF amplifier 

6 lin. 

7 log. 

8 Log. relay 

9 IF amplifier and rectifier 

10 Calibration relay 

11 Fine attenuator 

12 dB instruments ; for voltage level (dB), the 
value is raised by 10 dB (e.g. Internal 
calibration level -40 dB) 

13 D52 measured at high impedance with 
internal calibration level -SO din^75 Q 
according to EL 201 

14 Ground RF, chassis 

15 Bandwidth 

16 Calibrate/maature 

17 Level indicator 

18 Rectifier 

19 Calibrate lin. 

20 Unexpended 

21 Expanded 

22 Ground, front panel 

23 Slope 

24 Expansion relay 

25 Expanded 

26 Temperature compensation 

27 Special ground 

28 Alignment value 

29 Calibrate log. 

30 Change-over reference trace 

31 to... 

32 . . .Deflection voltage 

33 Comparison line 

34 Heodphone output 

35 Volume control 

36 left stop 

37 right stop 

38 Low distortion 

39 Low noise 

40 Range switch position 

41 HF attenuation EL 201 (dB) 

42 IF attenuation U 1001 , 0 1002 (dB) 

43 Digital indication (dBm), input level for scale marker 0 dBm 

44 Measurement mode 

45 Relay diagran: Cali bra te/measura 

46 measure 

47 Calibrate 

48 Fine step switch position 

49 Scale 

50 Fine attenuator U 1003 (dB) 

51 xxx) with option 665/00.01 

52 10 kHz filter 

53 x) with option 665/00.01 

54 3rd IF, 10 kHz 



1 Diviseur FI 0...70dB 

2 Lin4arit4 

3 x) suivant be so in xx) valour do rdglage 

4 Conversion log. 

5 Amplified tear FI 

6 lin. 

7 log. 

8 Relais log. 

9 Amplificateur FI et redresseur 
10 Relais etalonnage 

U Affaiblissement fin 

12 Apparel I on dB : pour niveau de temion(dB) let 
valours augment*®! de 10 dB sort volables (par ex. 
Niveau interne d' ft talon nog* - 40 dB) 

13 Mesurft en haute impedance, avec niveau Interne 
d' fttalfonnage - 50 dBm/75 Q suivant EL 201 

14 Masse chassis HF 

15 Largeur de bonde 

16 Etalonnage/mesure 

17 Indication niveau 

18 Redresseur 

19 Etalonnage lin. 

20 Non expanse 

21 Expanse 

22 Masse ponneau avant 

23 Pent* 

24 Relais expanse 

25 Seulement hp 5082-4684') expanse 

26 Compensation temperature 

27 Masse specials 

28 x) Valeur de rftglage 

29 Etalonnoge log. 

30 Commutation ligne de com par a i ion 

31 Vers SG-2/SG-3 

32 Tension deviation 

33 Ligne de comparaison 

34 Sortie *couteur 

35 Volume son ore 

36 But6e gauche 

37 Butfte droite 

38 Faible distorsion 

39 Faible bruit 

40 Position commutateur de gammes EL 201 

41 Affaiblissement HF EL 201 

42 Affaiblissement FI 

43 Affichage num6rique [dBm) et niveau d 1 entree 
pour graduation 0 dBm 

44 Mode de fonctionnement 

45 Plan des relais : fttalonnage/mesure 

46 Me sure 

47 Etalonnage 

48 Position commutateur S 1001 rftglage fin 

49 Echelle 

50 Affaiblissement diviseur fin U 1003 (dB) 

51 xxx) avec option 665/00.01 

52 Filtre 10 kHz 

53 x) avec option 665/00. 01 

54 3 eme pi 10 kHz 
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Serfs, Series, S6r1e 

ZF-Versterker, Gleichrichter und Teiler 
IF Amplifier, Rectifier and Attenuator 
Amplificateur FI, redresseur et diviseur 



A 

PM-14/BN 665 
PM-14/BN 665 
PM-14/BN 665 
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Hortrousgong 
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\ IF attenuator 

2 Linearity 

3 x) only when Decenary xx) alignment value 

4 logarithm! zer 

5 IF amplifier 

6 lin. 

7 log. 

8 Log. relay 

9 IF amplifier and rectifier 

10 Calibration relay 

11 Fine attenuator 

12 dB instrument* *fcr voltage level (dB), the 
value i* raised by 10 dB (e.g. internal 
calibration level **40 dB) 

13 QssU measured at high impedance with 
internal calibration level '50 d6m/75 Q 
according to 61 201 

14 Ground RF, chassis 

15 Bandwidth 

16 CalibratV^teaaure 

17 Level indicotor 

18 Rectifier 

19 Calibrate lln. 

20 Unexpended 

21 Expanded 

22 Ground, front panel 

23 Slope 

24 Expansion relay 

25 Expanded 

26 Temperature compemation 

27 Special ground 

28 Alignment value 

29 Calibrate log. 

30 Change-over reference trace 

31 to... 

32 . ..Deflection voltage 

33 Comparison line 

34 Headphone output 

35 Volume control 

36 left stop 

37 right stop 

38 Low distortion 

39 Low noise 

40 Range switch position 

41 HF attenuation EL 201 (dB) 

42 IF attenuation 0 1001, (j 1002 (dB) 

43 Digital indication (dBm), input level for scale marker 0 dBm 

44 Measurement mode 

45 Relay diagran: Calibrate/measure 

46 measure 

47 Calibrate 

48 Fine step switch position 

49 Scale 

50 Fine attenuator 0 1003 (dB) 

51 xxx) with option 665/00.01 

52 10 kHz filter 

53 x) with option 665/00.01 

54 3rd IF, 10 kHz 

55 Note; I) Series B: ...deleted... 

56 Note: 1) Series B: Bu 1004/2 pole 

57 BS= components side 

58 NBS= soldered side 

59 Plane 

60 Wiper 



1 Diviseur FI 0. . .70 dB 

2 Linear it* 

3 x) suivant besom xx) valeur de rtglage 

4 Conversion log. 

5 Ampliflcoteur FI 

6 lln. 

7 log. 

8 Reiais log. 

9 Amplificateur FI et redresseur 

10 Relais *talonnoge 

11 Affaiblissement fin 

12 Appareil en dB : pour niveau de rension(dB| let 
valeurt augment *es de 10 dB sonf valables (par ex, 
Niveau Interne d'Atalonnoge - 40 dB) 

13 Mesur* en haute imp* donee, avec niveau interne 
d‘ fttallonnage - 50 dton/75 fl suivant EL 201 

14 Masse chassis HF 

15 Lorgeur de bond* 

16 Etalonnoge/mesure 

17 Indication niveau 

18 Redresseur 

19 Etalonnage lln. 

20 Non expons* 

21 Expans* 

22 Masse panneou avant 

23 Pente 

24 Relais expans* 

25 Seulement hp 5082-4684^ expens* 

26 Compensation temp*rafvre 

27 Masse sp*ciale 

28 x) Valeur de r*gloge 

29 Etalonnage log. 

30 Commutation ligne de comparaison 

31 Vers SG-2/SG-3 

32 Tension d*viation 

33 iigne de comparaison 

34 Sortie *couteur 

35 Volume son ore 

36 But*e gauche 

37 8ut*e droite 

38 Foible distortion 

39 Faible bruit 

40 Position commutateur de gammes EL 201 

41 Affaiblissement HF EL 201 

42 Affaiblissement FI 

43 Affichage num*rique [dBm] et niveau d'entrfee 
pour graduation 0 dBm 

44 Mode de fonctionnement 

45 Plan des relais : 6talonnage/mesure 

46 Me sure 

47 Etalonnage 

48 Position commutateur S 1 001 rfeglage fin 

49 Echelle 

50 Affaiblissement diviseur fin (J 1003 [dB] 

51 xxx) avec option 665/00.01 

52 Filtre 10 kHz 

53 x) avec option 665/00.01 

54 3*™ FI 10 kHz 

55 Note: 1) Serie 8: . . . .supprimees 

56 Note: 1) Serie B: Bu 1004/2 contacts 

57 BS = Cote composonts 

58 NBS= CSte soudure 

59 Galette 

60 Curseur 



1665 -Ell 
I 665 -CI 
1665 -AN II 




Serie, Series, Series 
ZF-Verstarker, Gleichrichter und Teller 
IF Amplifier, Rectifier and Attenuator 
Amplificateur FI, redresseur et diviseur 



B... 

PM-14/BN 665 
PM-14/BN 665 (10) 
PM-14/BN 665 
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Serie, Series, Series 


B... 


ZF-Verstarker, Gleichrichter und Teiler 


PM-14/BN 665 ^ 


BS \ 


IF Amplifier, Rectifier and Attenuator 


PM-14/BN 665 


NBS 


Amplificateur FI, redresseur et diviseur 


PM-14/BN 665 
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Feinteiler und Anzeigelogik PM-14/BN 665 

Fine Attenuator and Display-Logic PM-14/BN 665 ,1J 
Diviseur fin et logique affichage PM-14/BN 665 

Grobteilerlogik PM-14/BN 665 

Coarse attenuator logic PM-14/BN 665 12 
Logique diviseur gros PM-14/BN 665 "" 

10-kHz-Filter, b = 25 Hz (Option) PM-14/BN 665/00.01 _ 

10 kHz Filter, b = 25 Hz (option) PM-14/BN 665/00.01 ^3 

Filtre 10 kHz, B = 25 Hz (option) PM-14/BN 665/00.01 
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1 Calibrate 

2 Coarse attenuator logic 

3 Storage 1 * log" 

4 Storage 111 "low distortion" 

5 Storage li "low none" 

6 ROM display code 

7 IF attenuator 

8 with testprobe 

9 TK 11 source 

10 log. 

11 Low noise 

12 Low distortion 



1 Etalonnage 

2 Logique diviseur groe 

3 MAmoire I "log. 1 

4 MAmoire III “ faibie distorsion" 

5 MAmoire II "foible bruit" 

6 ROM code afflchage 

7 Diviseur FI 

8 avec sonde 

9 Alimentation TX-1I 

10 log. 

1 1 Faibie bruit 

12 Faibie distorslon 



S 1201 If 
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Grobteilerlogik PM-14/BN 665 

Coarse attenuator logic PM-1 4/BN 665 (12) 
Logique diviseur gros PM-1 4/BN 665 
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il ALQl6irh*prt 
f. '106 bn Bedort wnhtenv 
/•Kcnm ae/ct bz» v/» 





1 Amplification 

2 Ripple 

) x) Alignment value. . . 

4 ...filter... 

5 Only when filter is on 



1 Gain 

2 On du I at I on 

3 x) Voleur de rAgloge si besoin C 1306 entre oc/of on 

v/w 

4 nitre 10 kHz, b » 25 Hz 

5 Uniquement quand f litre en service 



10-kHz-Fllter, b = 25 Hz (Option) 
10 kHz Fitter, b = 25 Hz (option) 
Filtre 10 kHz, B = 25 Hz (option) 



PM-1 4/BN 665/00.01 
PM-1 4/BN 665/00.01 (13 
PM-1 4/BN 665/00.01 





C3 R TO 




573 - B 



Rt3“ C5 1 ' 



573- A 





Till 


Jtck 


Beziidtnung 


Eliktriseht Wirti Bestrliangetoen j enennung . 


Hershillcr, Anmerkgn 


R 1 


1 


Schichtwid. 


22.1 k2 / 1 X / Tk 50 / 0207 




RN 18 / A / 1 


R 2 


1 


Schi chtwid. 


332 2 / 1 X / Ik 50 / 0207 




KN 18 / A / 1 


R 3 


1 


Schichtwid. 


10 kU / 1 X / Tk 50 / 0707 




RN 18 / A / 1 


R A 


1 


Schichtvid. 


180 2 /0.5 X / Ik 50 / 0201 




UN 18 / A / 1 


R 5 


1 


Schichtwid. 


22,1 2 / 1 X / Tk 50 / 0207 




RN 18 / A / 1 


R S 


1 


Schichtwid. 


71,5 2 /0.5 X / Rl .0.5 /030S 




RN 18 / 1 / 3 


R 1 


1 


Schichtwid. 


3,32 k2 / 1 X / Tk 50 / 0207 




RN 18 / A / 1 


R 8 


1 


Schichtwid, 


33,2 2 / 1 X / Tk 50 / 0207 




RN 18 / A / 1 


R 9 


1 


Schichtwid. 


10 S / 1 X / Tk 50 / 0207 




RN 18 / A / 1 


R 10 


1 


Schichtwid, 


16,9 2 /0.5 I H 1.0,5 /0309 




RN 18 / 1 / 3 


^R 11 


1 


Schichtwid. 


158 2 /C,5 X /U. 0.5 /0309 




RN 18 / 1 / 3 


W 

R 12 


1 


Schichtwid, 


16,9 2 /0, 5 X /Kl.0,5 /0309 




RN 18 / 1 / 3 


P 13 


1 


Schichtwid. 


7.W k2 / 1 X / Tk 50 / 0207 




RN 18 / A / 1 1 


















































C 1 


1 


K«r. Kond. 


0,01 (if / 20 X / 100 V - 




81 23- '01 .1 X-Rl - c *1 03-4 
trie 1 


C 2 


1 


K«r. Kond. 


0,022 |if M00-2O X / K 10000 




WW/l/J | 


C 3 


1 


K«r. Kond. 


1 pf / 20 X / 50 V - 




81 33B-701- >C-*= -105.8 
Trti 


C A 


1 


K»r. Kond. 


0,022 (if MOO-20 X / K 10000 




'mm ill | 


C 5 


1 


Kor. Kond. 


1 pf / i 0,25 pf / P 100 




WHO/ 2/ 91 



Till 


Attic 


Biztichnung 


Eliktrliehe Wirti 


61 1 


1 


Ot ode 


1 R AAA8 


61 2 


1 


2 • Diode 


n 1,5 



Htrsttller.Anmtrkgn 



Lei terse ite 7 



T 1 I 1 Transistor 



H(B>50». U. 2A1' 



Bo 1 1 Imionltltor 



573 * 0011.00 / 5 



St 1 1 Stiekir 



RN 119 / 2 / 4 




1 to test prod 

2 Buffer stage 

3 Stabilizer 

4 to level meter, Zi n = 75Q 

5 Note: 1) series A : . . .deleted 

6 Component side 

7 Printed circuit side 

8 to right of point for cathode connection 

1 Vers pointe de touche 

2 Etage s6parateur 

3 Regulation 

4 Vers SPM-14, R E = 75 fi 

5 Note : 1) Sferie A : R 13 et C 5 sont supprim&s 

6 Cot6 composants 

7 Cote cuivre 

8 Cathode d droite du point* 



Sort* A: 1) intfillt; 



Tastkopf TK-1 1/BN 573 

Test Probe TK-1 1 /BN 573 

Sonde TK-1 1 /BN 573 











Abgleichwert 


Alignment value 


Valeur de rdglage 


Abgleichwert bei Bedarf 


Alignment value, as needed 


Valeur de rdglage suivant besoin 


jC&Achsl., Achslg. 


Shaft length 


Longueur d' axe 


^^Anmerkungen 


Notes 


Note 


Anzeige 


Indication 


Affi chage 


ausgesucht nach Bv. . . 


Selected according to Bv. . . 


Trie d' aprds Bv.'. . 


bei Bedarf 


as needed 


Si besoin 


Berner kungen 


Notes 


Note 


Benennung 


Identification 


Appellation 


Bestellangaben 


Ordering information 


Indications d la commande 


Bezei chnung 


Designation 


Designation 


Buchse 


Socket 


Douille 


Buchsl . 


bushing length 


Longueur de douille 


ca. 


approx . 


env. 


Dampfungsperle ~ ‘ 


Ferrite bead 


Perle d 1 amortissement 


Dampfungsregler 


Attenuator control 


Regulation d' affaiblissement 


Der erforderliche L-Wert richtet sich 


The required L-value is selected accor- 


L ndcessaire en fonction de L de 


nach dem L-Wert von U 102 : for ... 


ding to the L-value of U 1 02 : for ... 


U 102 pour. . . 


Diode 


Diode 


Diode 


Doppellochkern 


Double hole core 


Noyau d deux trous 


^^Drahtwiderstand 


Wire wound resistor 


Resistance bobin6e 


^^Drahtdrehwi derstand 


Wire wound potentiometer 


Resistance bobin6e , variable 


Drehko 


Variable capacitor 


Condensateur variable 


Dunkermotor 


Dunker motor 


Moteur Dunker 


Durchf uhrungsf i 1 ter 


feed-through filter 


Filtre de traverses 


Eichleitung 


Calibrated attenuator 


Ligne etalon 


Elektrische Werte 


Electrical values 


Valeurs electriques 


Elko 


Electrolytic capacitor 


Condensateur electrolytique 


entfallt 


deleted 


Supprime 


enthalten in Bu . . . 


contained in Bu . . . 


Situ6 dans Bu . . . 


gedruckt 


printed 


Imprime 


gerdtegebunden 


attached to chassis 


Suivant 1' appareil 


Gleichrichter 


Rectifier 


Redresseur 


Glimmer-Kondens. 


Mica capacitor 


Condensateur au mica 


G-Schmelzeinsatz 


Equipment fuse-element 


Element fusible 


Grundbaustein 


Fundamental element 


Module de base 


hartvergoldet 


hard gold-plated 


Dor6 


Heissleiter 


NTC resistor 


Resistance NTC 


Hersteller 


Manufacturer 


Fabricant 


0 

1C (integrierter Schaltkreis) 


Integrated circuit 


Circuit integre 


impragniert 


Impregnated 


Imprdgne 


Instrument 


Meter 


Gal vanomdtre 



Ker . -Kondensator 
Kf. -Kondensator 
Komplett grun 

Kontakte (2 Ebenen)kurzschliessend 
Kontakte 7 pm hartvergoldet 

Leuchtdiode 

Magnet 

. . .mal pro Gerat 

Meta 1 1 schi chtwi derstand 

mit Anschlagplatte 

mit Anschlagstiff 

mit Druckscheibe und. . . 

mit Druck-und Glimmerscheibe 

mit Kohlekontakt 

irnit Schrumpfschlauch Uberziehen 

"mit Zahn-und Glimmerscheibe 

Motor 



Ceramic capacitor 
Me tali zed film capacitor 
all green 

Contacts (2 decks), short-circuiting 
Contacts 7 pm hard gold-plated 

LED (Light emitting diode) 

Magnet 

. . .times per equipment 

Metal-film resistor 

with stop plate 

with stop pin 

with pressure disc and. . . 

with pressure washer and mica washer 

with carbon contact 

enveloped by shrunken sleeve 

with tooth washer and mica washer 

Motor 



Condensateur cferamique 
Condensateur d film metallise 
Entidrement vert 

Contact (2 niveaux) court-circuitant 
Contact dorfe 7 pm 

Diode luminescente 

Aimant 

. . .fois par appareil 
Resistance d couche mdtallique 
Plaque de butfee 
Cheviile de butde 
Rondelle ondulfee et. . . 

Rondelle ondulde et rondelle mica 
Avec contact au charbon 
Recouvert par gaine thermo retractable 
Avec rondel les eventail et de mica 
Moteur 



nach Zchng . , n . Zei chng . , n . Zchng . 


According to drawing 


D' aprds schema. . . 


Netzfilter 


A.C. line filter 


Filtre secteur 


Netztrafo 


Mains transformer 


Transformateur d' alimentation 


nur 


only 


Seulement 


nur bei Bedarf einsetzen 


only insert if needed 


d ne placer qu'en cas de besoin 


oder 


or 


ou 


ohne Anschlagstift 


without stop pin 


Sans tfeton de butfee 


. . .ohne Kappe 


. . .without cap 


. . . sans capuchon 


ohne Typenetikett, Gehduse bestempelt 


Without type label, stamped with 


Sans etiquette de type, boitier 


mit Dunker-Sachnummer 


Dunker component No. 


du numfero d' inventaire Dunker 


Oszi Motor 


Oscillator 


Oscillateur 


. . .polig 


. . .pole 


. . . contact 


Papierkondensator 


Paper capacitor 


Condensateur au papier 


Platte 


Panel 


Panneau 


Pruffeld 


Test department 


Plate-forme d'essai 


Quarz 


Crystal 


Quartz 


Guarzfilter 


Crystal filter 


Filtre d quartz 


Guarzoszi Motor 


Crystal oscillator 


Oscillateur d quartz 


Reed-Kontakt 


Reed contact 


Contact Reed 


. . .-Regler 


. . .-Stabilizer 


Regulation. . . 


Relais 


Relay 


Relais 


Ringkern 


Ferrite bead 


Anneau de ferrite 


Rohrkern 


Ferrite tube 


Tube de ferrite 


Schalter 


Switch 


Commutateur 


Schalterebene 


Switch wafer 


Galette de commutateur 


Schi chtdrehwi derstand 


Carbon film, potentiomter 


Resistance d contact rotatif 


Schi chtwi derstand 


Carbon film resistor 


Resistance d couche 


Sender 


Generator 


Gdndrateur 


Serie 


. Series 


Serie 


Sonderqualitdt 


Special quality 


Qualitd speciale 


Spindelwi derstand 


Multiturn adjustable resistor, axial 


Resistance variable d curseur 


Spule 


Coil 


Bobine 


Stck. 


Piece 


Pidce 


Stecker 


Plug 


Fiche 


. . . Stellungen 


. . . Positions 


. . . Positions 


System 


System 


Systdme 


Teil 


Part 


Partie 


teilweise 


Partial 


En partie 


Trafoeinheit 


Transformer unit 


Ensemble transformateur 


Transistor 


Transi stor 


Transistor 


Trimmer 


Trimmer 


Trimmer 


Ubertrager 


Transformer 


Transformateur 


Wahlweise nach Bv. . .oder. . . 


Selected according to Bv. . .or. . . 


Suivant Bv . . . ou . . . 


Wende 1 potentiometer 


Helical potentiomter 


Potentiomdtre helicoYdal 


Winkelkupplung 


Angular coupling 


Accouplement d' angle 


zusatzlich 


Additionally 


Additionnel 



PSM-14 

PSM-14 

PSM-14 



Worterverzeichnis zur Schaltteilliste 

Glossary for the parts lists 

Vocabulaire pour les listes des composants 




nach Zchng . , i . Zei chng . , n . Zchng . 
Netzfi I ter 
Netztrafo 
|nur 

nur bei Bedar ; einsetzen 



Oder 

ohne Anschlogjtift 
. . .ohne Kapps 

ohne Typeneii'<ett, Gehduse bestempelt 

mit Dunker-Scchnummer 

Oszillator 



. . .polig 

Paplerkondenvjtor 

Platte 

Pruffeld 



Ouarz 
Ouarzfi Iter 
Guarzoszi llator 



Reed-Kontakt 
. . . -Regler 

K ^elais 
ingkern 
Rohrkern 



Schalter 

Schalterebenn 

Schichtdrehv/i-ierstand 

Schichtwider-.tnnd 

Sender 

Serie 

Sonderqualitot 

Spindelwi demand 

Spole 

Stck. 

Stecker 

. . . Stellungen 

System 



Teil 

teilweise 

Trafoeinheit 

.Transistor 



Ubertrager 



Wahlweise nach Bv. . .oder. . . 
Wendel potentiometer 
Winkelkupplung 



zusatzlich 




According to drawing 
A ,C. line filter 
Mains transformer 
only 

only insert if needed 
or 

without stop pin 
. . .without cap 

Without type label, stamped with 
Dunker component No. 

Oscillator 

. . .pole 

Paper capacitor 
Panel 

Test department 

Crystal 
Crystal filter 
Crystal oscillator 

Reed contact 
. . .-Stabilizer 
Relay 

Ferrite bead 
Ferrite tube 

Switch 
Switch wafer 

Carbon film, potentiomter 
Carbon film resistor 
Generator 
Series 

Special quality 

Multiturn adjustable resistor, axial 

Coil 

Piece 

Plug 

. . .Positions 
System 

Part 

Partial 

Transformer unit 

Transistor 

Trimmer 

Transformer 

Selected according to Bv. . .or. . . 
Helical potentiomter 
Angular coupling 

Additionally 



D' aprds schema. . . 

Filtre secteur 

Transformateur d 1 alimentation 
Seulement 

d ne placer qu' en cas de besoin 
ou 

Sans tdton de butfee 
. . .sans capuchon 

Sans fetiquette de type, boitier frappd 
du numdro d‘ inventaire Dunker 
Oscillateur 

. . .contact 

Condensateur au papier 
Panneau 

Plate-forme d 1 essai 
Quartz 

Filtre d quartz 
Oscillateur d quartz 

Contact Reed 
Regulation. . . 

Relais 

Anneau de ferrite 
Tube de ferrite 

Commutateur 

Galette de commutateur 

Resistance d contact rotatif 

Resistance d couche 

Gendrateur 

Serie 

Qualite spdciale 

Resistance variable d curseur 

Bobine 

Pidce 

Fiche 

. . .Positions 
Systdme 

Partie 
En partie 

Ensemble transformateur 

Transistor 

Trimmer 

Transformateur 

Suivant Bv. . .ou . . . 

Potentiomdtre helicoTdal 
Accouplement d' angle 

Additionnel 



Worterverzeichnis zur Schaltteilliste PSM-14 

Glossary for the parts lists PSM-14 

Vocabulaire pour les listes des composants PSM-14 




T*l 


iHk 


Bczi'dmuag 


Eltktnicht Wertt 


»**■" 


Htrifttitr. Annertga 


$1 101 


1 


S-Schaalrtiautr 




no *... i??» : r a,* a 

220 V... 25 1 : 10.4 8 


0 11!/}/! 






















— 






1 


iftiHItw 


! 699 - TVI.M/ b99.nOi.7G 


BN 




1 


IrifeetiMit 




699 - m\\ti 699-76CJ.18 


SK 493 © 




I 


• II * . tcelar 




699 - nil.??/ 69I.7610.7C 


















I 


PS . » 






91 660 die 

■ 660/1 m 














St 1101 


1 


Start ir 


i« 91 699 wth.ltM 






9s 501 


1 


Back* 


>* 91 660 Mthilttn 















































































































































































Pegelsender 10 kHz bis 100 MHz PSS-14/BN 833 

Level Generator 10 kHz to 100 MHz PSS-14/BN 833 

Generateur de niveau 10 kHz a 100 MHz PSS-14/BN 833 



Tail 


ittk 


BcMidinuitg 


Eliktriich* Wirte 


Itnennung- 


Htritallfr.Anmarkgn 


R 






390 . i H ' *1 ? / 0309 






1 107 


i 


r .Ct>r* tvifl. 


390 t t 5 t / «l. : / 0309 






























c mi 


i 


°ir nr - 


0.01 J J5G ^ • 




kh 11.j 1 \ I 2 






































l mi 


l 


r 6«U 


*5 v* I 1,5 i 




9 87 111 - C - C 1? 
SitMns 


l 10? 


i 


-aula 


*5 kH / 1,5 * 




8 8? Ill - C - C 12 

Sitaanj 


1 103 


l 


’wil 


5 uH / 1C * 




8 82 111 - 8 - C 71 

Slaaaaa 


L 10* 


i 


r svl* 


*5 wk M,5 * 




8 82 111 -0 . C V 


l 10 1 


l 


Oeele 


*5 mK / 1,5 i 




9 82 111 - C • C 17 
Slaatns 






































s» mi 




0« . '•ctselrtlnt 




3*rjt»p»6ufx)#n 


** 115 2/1 


























st mi 


i 


S tartar 






*1 119 / 3 / 5 































































Netzfllter (45 pH) ohne Zusatzdrossel NNT-2/BN 699 

A.C. power line filter (45 pH) without extra choke NNT-2/BN 699 (?) 

Filtre r6seau (45 ^H) sans inductance supptementaire NNT-2/BN 699 









3 



Pegelsender 10 kHz bis 100 MHz PS-1 4/BN 834 

Level Generator 10 kHz to 100 MHz PS-1 4/BN 834 

G6n6rateur de niveau 10 kHz d 100 MHz PS-1 4/BN 834 































































Netzfilter (25 fj.H) ohne Zusatzdrossel NNT-2/BN 699 

A.C. power line filter (25/u.H) without extra choke NNT-2/BN 699 (T) 

Filtre resea u (25 ^H) sans inductance supplemental NNT-2/BN 699 




NNT-2/BN 699 
NNT-2/BN 699 ( 5 ) 
NNT-2/BN 699 



ImidmiMi | EltfctmcM Wtrtt len*nnung • 



HmttNfr.Annrrkgn 



ScMcMvid. 


*1 k / 5 t / II. 2 / 0309 


ScMcMetd. 


>» W / 5 1 / *1. 2 / 0308 


SehlcktiHd. 


%t lit 1 «1. 2 / 0309 


ScMchtbid. 


i.6 kW / 5 l 1 «. 2 / 0308 


ScMcht«td. 


to t / > t / n. > / om 


SchtcMvld. 


1,96 kQ /IX/ Tk 50 / 0207 


ScMchtvid. 


S.lt *0 / 1 X / Tk 50 / 0207 


Sttlekltif, 




Schick fold. 


10 b lit in. 1 / 0309 


Sc*icM«id. 


Itn b / ! J I n. 1 1 ojos 


Drahtutd. 


0,38 & / 10 1 


Orahtvtd. 


0.39 fc / 10 X 




1 kfi / 5 X / n. ? / 0309 


Schicktwid. 


O & / 3 1 / n. ? / 0309 


SehicMbH. 


0,33 it / 5 X / *1. 2 / 0309 


SchtcMnid. 


‘1 1 1 5 1 / n. ! 1 OJOS 







P 501 1 Sckicktsrskilid, 


ID kt ; 1l« / C,5 * 



M 16 / 4 / I 



If* 16 /k 1 1 






ftOQ J I *5C 40 t / HI. 



2200 J / 4 50 .20 1 I It V - 



I Mcrmiie r. Anntrk^n 




61* ichrlehtkr 


B « C 3200 / 2200 


6)«1e*rfcM«r 


0 *0 C «30 Si 




5-V-Regler NNT-2/BN 699 
5 V Stabilizer NNT-2/BN 699 (?) 
R6gulateur 5 V NNT-2/BN 699 



Tfl Unh| Stuntirwmi Eltktrucl* Wtrtt | tBennung . 



H*rjt»ll<r,Ae««rkflfl 



| SchlcMwtd, 


K i / i t Ml. ! ; C309 


1 


— 




1 


ScmcMvid, 10 M / 5 1 / m. 2 / 




1 


Schlcrtutd. 220 kk / 5 t / *1. 2 / C3« 






Drahtuto. 0,56 if / 1C X 


CPI SM • 1 


1 


ScMtMvid. 3, Cl kb / 1 l / Ik 50 / 0201 


»fc 19 / k / 1 




SeMcntvtd. k,k? ft* / 1 t ' Ik 50 / 0201 


m 18 / k / 1 




ScMchtktd. 


ID M / 5 > / *1 . 2 / OJCej 







SeM-.hMd. | 3.C1 k» / 1 f ! Ik 5D / [ 



k.k? kw MS Ik 51- I L'?C7 



C*L SW . I 

« 1! / W 1 

m 18 ; * / 1 



EUkimcht W»rtt leneflBun ,. 



1 kW / 5 X / 0. 2 / 0309 



P 1201 1 Schichtdrahwld. 10 kW / lift / 0,5 If 

P 1202 1 ScMchtdr*hvid, 10 kf i ltn / 0,5 If 



C120I 1 Elk« 



C 120? 1 Elko 

C 1203 I K*r. *ond. 

C 120k 1 flkc 

C 12® 1 i Elko 




C 1215 1 


Elk* 


C 1216 1 


Elk* 



± 12-V-Regler NNT-2/BN 699 

± 12 V Stabilizer NNT-2/BN 699 (12 

R6gulateur ± 12 V NNT-2/BN 699 

















































































T..I <i» fa-*"-. HWW.W. ““T 1 " HMMIKH- 






1» 1 W.t» 

’ m 1 TnMlrtv 



11 1201 1 CUtcfcr tetter ( I 40 C 3200 / 2200 ) 

>1 1«B| 1 Olaii 1 | 

fl 120 I ft* r 1 4007 



H 120 1 tatdrielter (I 40 C 3200 / 22» ) 

>1 12V 1 Oil* ) 1 40Q7 

il 1207 1 0ja4i i 1 4007 



«•* to»i. W9 * noo.ooi / 4 Im, $ 



C 1201 1 J 

£ 120 1 X 



St 1 1 StKkar 



1r. 830 . 5* . loo I 



± 12-V-Regler NNT-2/BN 699 ' 

± 12 V Stabilizer NNT-2/BN 699 (12) 
R6gulateur ± 12 V NNT-2/BN 699 



7wi 'ihkj Icztidirwni | Eicktrticht Wtrtt *ei»t«auog 







1 8-V-Regler NNT-2/BN 699 

18 V Stabilizer NNT-2/BN 699 (18) 

R6gulateur 18 V NNT-2/BN 699 



6 


































































































































T*il 



Brtticftnvflg 



Elektrtf die Wtrti ton “l*" 



Rcnermyng 



Htriif Hr f Aiimr r uja 




Spuli 



i.l d/etl.i til 500 » A 150 



gtdmfcl 



50718/816 



Ktr.-A#*dtMtl»r 



* tf ft 5 l / >00 v /M» 



i.5 / 1,5 pf 



s* a 7 18 / 816 



i w in / 2 / i 



c JK 



*(tr.«VtiidMiitor 



n <i I e 5» / soo * A iso 



Sill Li / tit 



1.5 / 1,5 d 



?! tf / ! 5 J / 500 * A 150 



I a in / ? / 1 



5* > i u / in 



1.5 / J.5 pi 



Ke'.-Kondantator 



7,5 pf /i 0,5 pf/500 V/ » 150 



1 W til / 2 / 1 



[St 5 7 16 / 816 



*>111 l fl / 3 



1 M 119 / 8 / 1 

l n 119 / 8 / 1 



113-MHz-TiefpaB PSE-14/BN 660 

113 MHz Low-Pass Filter PSE-14/BN 660 (?) 

Filtre passe-bas 113 MHz PSE-14/BN 660 



piss 




Eltktmcht Wtrti 5t ‘ trll< 


ngabtn lenennung • 


HerjrrHrr.Anmfrfcgn 




4- 












!■ 








8 M_ 


i 


Sc .-'4ie. 


15 fi / 5 X / M 2 / 0309 






DS 


IB 


Semchtufl. 


150 0 / 5 1 / M 2 / 7)9 




M 18 / » / 1 




m 


3cMcht»lc. 


1.5 ke / 51 /« ? / ox-9 








) 


SchicMtid. 


150 1 / 5 J / el J . oill 




« 18 / * / 1 




i 


Scmchtvid. 


15 0/5*/»l J/'3i9 






BS 


i 


SchicMana, 


158,0 fi / 1 : / U 50 / 02 >j? 




« 18 / * / 1 


H 


j 


ScMcntvid. 


16,9 a / 1 x / U 5f ! 02 C? 




»> 15 / 5 M 














LZ 












■ 


■ 










Ml 


H 


SetiichtdrwiKia. 


100 0 / It* / f',5 k 




1 » 1? / 2 / 8 















■ 


■ 










BH 


H 


Died* 


ic 






BPS 


B 




508? - 28 JO 




*►* 1) 


























H! 


■ 










ffWl 


fl! 


Itr.-ipr*. 


iooc ti f 1C X / 1 70P 
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